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Una guía simple para el
éxito en tus adaptaciones
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Recomendado

Inicia sesión en MyEnnovy e introduce 
la información del paciente

Alternativa

Diámetro de lente: DHIV + 3.00 mm*
*DHIV + 2.50 mm se puede usar como una alternativa 
cuando se prefiere un diámetro de lente más pequeño.

Curva base: Usa la tabla interior
Potencia: Rx (ajustado por la distometría si aplica)

Calcular la lente

Registrar información 
del paciente

DHIV
(Diámetro Horizontal del Iris Visible)

Radio de curvatura y Rx actualizada
(máximo positivo para lejos)

Excentricidad
(opcional)

• El cálculo de la distometría debe 
aplicarse en ambos meridianos.

• Escanea el código QR para acceder a 
información detallada sobre el cálculo 
de lentes Mylo en nuestro catálogo de 
productos.
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hasta 20 minutos
Deja que la lente se asiente

Verifica la agudeza visual (AV) monocular 
y binocular para ambas distancias.

Realiza una 
evaluación en el ojo

• Una adaptación aceptable significa un centrado 
y movimiento adecuados de la lente.

• Durante el período de adaptación, puede ocurrir 
una ligera reducción en la agudeza visual (AV) en 
comparación con las gafas, lo cual se espera que 
mejore a medida que progresa la adaptación.

• La AV se considera aceptable cuando no es 
inferior a dos líneas respecto la AV con gafas.

Después de 1 semana

Consulta a soporte 
técnico

Dispensa lentes
de prueba

¿La adaptación física y la AV son aceptables?

Consulta a soporte 
técnico

Pide el pack

Revisar la AV y el rendimiento en el ojo

• La marca de la lente debe permanecer en la 
misma posición después del ajuste del eje.

• El tiempo de uso en el día de la visita después 
de una semana debe ser ≥6 horas.

3C

3B

¿La adaptación física y la AV son aceptables?
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Usa DHIV y el valor de k medios en la tabla a continuación para calcular 
el diámetro y el radio de la lente  (para un ojo con 0.45 excentricidad).

El Ø de LC se calcula sumando 
3 mm o 2.5 mm a DHIV.


