"4 =
¢ markennévy R. .
7 A

MYLO
FITTING PROTOCOL

Un guide simple pour des
adaptations.réussies



markennévy

Le reglage est aussi
facilequel,2,3...

Enregistrer les infor-
mations du porteur :

DHIV

(Diamétre Horizontal de I'Iris Visible)

Kératométrie & mises a jour Rx
(maximum plus pour la distance)

Excentricité
(optionnelle)

@ Calcul de la lentille

Recommandé

Connectez-vous & MyEnnovy et
saisissez les informations du porteur

Alternative

Diamétre de lentille : DHIV + 3,00 mm*

*HVID + 2.50 mm can be used as an alternative when a
smaller lens diameter is preferred.

Rayon de Courbure : Uilisez le tableau intérieur

Puissance : Rx (ajusté par la DVB si applicable)

Le calcul de la DVB doit étre appliqué
aux deux méridiens.

Scannez le code QR pour en savoir plus
sur le calcul des lentilles Mylo dans
notre catalogue de produits.




Evaluation au
niveau de I'ceil

Attendez que la lentille se stabilise
@ environ 20 minutes

Veérifiez I'acuité visuelle (AV) monoculaire
et binoculaire sur les deux distances.

®

Une adaptation acceptable signifie un centrage
et un mouvement adéquats de la lentille.

Pendant la période d'adaptation, une légére
réduction de l'acuité visuelle (AV) par rapport aux
lunettes peut se produire, ce qui devrait s'améliorer
au fur et & mesure de |'adaptation.

L'AV est considérée comme acceptable lorsqu'elle

n'est pas inférieure de plus de deux lignes & AV avec
les lunettes.

[L'odoptaﬁon et I'AV sontils occeptobles?)
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Consultez le support Fournissez des
technique lentilles d'essai:

—

() Aprés 1 semaine

Vérifiez I'AV et la performance au niveau de I'ceil

(L'c]ustement et I'AV sontils acceptables 2}

Consultez le support Demandez le pack
technique
&/
*  la marque de la lentille doit rester & la méme
position apres |'ajustement de I'axe.

¢ Le temps d'utilisation le jour de la visite aprés
une semaine doit étre 26 heures.




tableau cidessous pour calculer

Utilisez DHIV et la valeur k moyenne du
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Le D de CL est calcul

3 mm ou 2.5 mm au DHIV.

+3.00
mm

13.50
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13.00
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